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Erläuterungen zur Auswertung 

 
Ergänzend zu den per Post zugesandten Unterlagen erhalten Sie hier weitere Informationen zum durchge‐
führten Ringversuch. 

 

Zertifikat 
 

Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmebescheinigung sowie die Auswertung. Wenn Sie mehr als 60 % der 
Punkte erreichen, haben Sie die Fortbildung bestanden und erhalten ein Zertifikat. 

 

 
 

Gesamtübersicht 
 

 

Hier führen wir die Gesamtteilnehmerzahl, Gesamtbestehensquote und den Mittelwert der erreichten Pro‐
zentpunkte auf.  

 
 
 
Tabellarische Zusammenfassung 

 

 

Präanalytik 14 Gesamtergebnis 

 
Parameter  Ergebnis 

Anzahl Teilnehmer  74 

Bestanden (>60 %)  66 (89 %) 

Nicht bestanden  8 (11 %) 
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Statistik der einzelnen Aufgaben 

Karte 
Erfolgsquote 
[%] 

Stdabw. 
[%] 

Gestationsdiabetes (MC)  89,19  31,26 

Verbesserte Messgrößen (MC)  90,54  29,47 

Zeitpunkt der Blutentnahme (MC)  92,24  22,58 

Körperlage (MC)  42,74  40,04 

Referenzbereiche (MC)  74,52  37,9 

Kennzeichnung der Laborproben (MC)  87,95  28,82 

Geeignete Proben (Zuordnung)  98,36  8 

Stabilisierung durch Antikoagulanzien (MC)  95,62  18,33 

Morgenurin oder Sammelurin? (MC)  nicht bewertet  ‐‐ 

Untersuchung auch aus EDTA‐Blut? (MC)  88,58  26,19 

Spezielle Zusätze (Zuordnung)  100  0 

Reihenfolge der Blutentnahme (MC)  56,16  40,09 

Pädiatrie (MC)  82,19  33,92 

Säure‐Basen‐Status, Blutgase (MC)  47,95  50,3 

Hormone, Peptide, Aminosäuren (MC)  74,52  37,9 

Ikterische Probe (MC)  50,23  35,63 

Hämolytische Probe (MC)  60,27  49,27 

Kalium (MC)  58,36  40,24 

Auftauen tiefgefrorener Proben (MC)  81,92  33,36 

interne Qualitätssicherung (MC)  98,9  9,36 
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Eingesetzte Proben 

   
Für diese Fortbildung wurden Aufgaben als Onlinefragebogen und als PDF zur Verfügung gestellt. Nach je‐

der Onlineaufgabe waren das individuelle Ergebnis und ein Kommentar zu den Antworten zu sehen. 

 
Zielwerte 

   
Die Aufgaben wurden unter Mitarbeit des o.g. Experten zusammengestellt und die Lösungen von ihm freige‐

geben. Die TeilnehmerInnen konnten die Lösungen nach Beendigung jeder Aufgabe sofort einsehen und die 

gesamte Fortbildung mit allen Aufgaben und Lösungen nach Absenden der Fortbildung als PDF herunterla‐

den. 

 
 
Ermittlung der Bewertungsbereiche 
   
 

Bei den Aufgaben handelt es sich um Multiple‐ and Single‐Choice‐Aufgaben sowie eine Zuordnungsauf‐

gabe. Für Multiple‐Choice und Zuordnungsaufgaben bekommt der Teilnehmer bei der Auswahl aller richti‐

ger Antworten 1 Punkt. Wenn nicht alles richtig beantwortet wird ergeben sich die Punkte aus der (Anzahl 

korrekter Antworten‐ der Anzahl der falschen Antworten) dividiert durch die Anzahl möglicher Antwor‐

ten. Bei Single‐Choice‐Aufgaben können entweder 1 oder 0 Punkte erreicht werden. 

In diesem Termin mussten mindestens 60 % (11,4) aller erreichbaren Punkte (19) erreicht werden, um eine 

Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme zu erhalten.  
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Kommentar  

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

die aktuelle Online‐Fortbildung "Präanalytik" richtete sich an MTLA und LaborleiterInnen. 74 Teilnehmer ha‐

ben an dieser Fortbildung teilgenommen. Wir wollen uns schon an dieser Stelle bei allen Teilnehmern für ihr Engage‐

ment bedanken.  

 

Mit einer Bestehensquote von 89 % zeigt diese Fortbildung eine vergleichbare Quote zum Durchgang im 

März 2021 (83 %). Der Mittelwert der von den Teilnehmern erreichten Gesamtpunktzahl hat sich im Ver‐

gleich zum Märztermin von 14,11 von 20 Punkten (70,6% der Gesamtpunkte) auf 14,53 von 19 Punkte (76 % 

der Gesamtpunkte) erhöht.   

Die Mehrheit der Teilnehmer empfand den Schwierigkeitsgrad dieser Fortbildung als „schwer“ (54 %). 

 

Teilnehmerbewertung der Fragen Präanalytik 14 (901) 

 
 

 

Die Fragestellung zur Abhängigkeit der Blutkonzentrationen von der Körperlage war verwirrend, weil sie 

auch hinsichtlich der körperlichen Belastung interpretiert werden konnte. Das war nicht beabsichtigt. 

 

Die Frage Morgenurin oder Sammelurin wird zurückgezogen, da sie inhaltlich nicht korrekt ist: die Bestim‐

mung der 5‐Aminolävulinsäure und Porphobilinogen wird heute aus frisch gewonnenem Spontanurin emp‐

fohlen mit Bezug auf die gleichzeitig ausgeschiedene Kreatininkonzentration.  

 

Die entstandenen Verunsicherungen bitte ich zu entschuldigen. 

 

Die Störung ikterischer Proben durch Bilirubin kann chemisch oder spektral bedingt sein und trifft daher die 

einen Methoden stärker und andere gar nicht. Da die Hersteller ihre Verfahren entsprechend geprüft ha‐

ben, ist das Ausmaß der Störung in der Verfahrensbeschreibung dokumentiert und ist in jedem Labor bei 

der Probenbeurteilung zu beachten. 

 

Wir danken allen Teilnehmern für Ihre Kommentare, sie sind für uns ein sehr wichtiges Feedback! 

 

Dr. rer. nat. Manfred Falck 

Düsseldorf /28.09.2021 
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